000468166 


ESTIMATES OF TYPE B AND EXPANDED UNCERTAINTY 
4-Port and 8-Port Averages 


Parameter 

Brand 

| i 

: Sample 
Size 

TypeA 

Type B 
(est.) 

1 

i 

Type B 
(Disp.) 

1 

Uncert. 

! ; 
i 

Coverage 

i 

Expanded 
Uncert. J 

Discrimination* 

PUFF 

MON 

; 4 


0.2821 

0.0000 

i 0.0000 

0.2821 


3 


0.4 


0.8 


ALL 

8 


0.2821 

0.0000 

: 0.0000 

0.2821 

! 

3 


0.3 

i 

0.6 

CO 

MON 

: 4 


0.7819 

0.5239 

0.0000 

; 0.9412 


3 


1.4 

t 

2.8 


MON 

..L 8 


0.7819 

0.5239 

, 0.0000 

I 0.9412 

j 

3 

i 

1.0 

i 

2.0 


MER 

; 8 

1 

0.7049 

0.4723 

: 0.0000 

; 0.8485 

| 

3 

j 

0.9 


1.8 


NEXT 

! 8 

i 

i 

0.2246 

0.1505 

1 0.0000 

J 0.2704 

r 

i 

3 

| 

0.3 

! 

0.6 

TPM 

MON 

4 

i 

1.2654 

0.8478 

i o.oooo 

! 1.5231 

j 

3 

j 

2.3 


4.6 


MON 

8 


1.2354 

0.8478 

0.0000 

' 1.5231 

t 

l 

3 


1.6 


3.2 


MER 

8 


0.6087 

0.4078 

0.0000 

0.7327 

1 

3 


0.8 

i 

1.6 

'NEXT 

8 

1 

i 

0.3598 

0.2410 

; 0.0000 

0.4331 

j 

3 


0.5 

5 

0.9 

NIC 

MON 

4 


0.0454 

0.0304 

■ 0.0213 

1 0.0587 

i 

1 _. 

3 


0,09 


0.18 


MON 

8 


0.0454 

0.0304 

: 0.0213 

0.0587 


3 

1 

0.06 


0.12 


MER 

8 


0.0454 

0.0304 

I 0.0132 

0.0563 


3 


0.06 


0.12 


NEXT 

8 


0.0170 

0.0114 

0.0026 

; 0.0206 


3 


0.02 


0.04 

H20 

MON 

4 


0.6183 

0.4143 

0.0725 

. 0.7478 

■ 

3 


1.12 


2.24 


MON 

8 


0.6183 

0.4143 

0.0725 

0.7478 

i 

3 




1.59 


MER 

8 


0.1565 

0.1166 

0.0175 

0.1960 

i 

3 


0.21 


0.42 


NEXT 

8 


0.1020 . 

0.0684 

0.0024 

0.1228 


3 




0.26 

TAR 

MON 

• 4 


0.8717 

0.5840 

0.3247 

1.0983 


3 


1.6 


3.3 


MON 

8 


0.8717 . 

0.5840 

0.3247 

1.0983 


3 


1.2 


2.3 

| 

MER 

! 8 


0.5151 , 

0.3451 

0,1645 

0.6415 

m 


1 

0.7 


1.4 


NEXT 

! 8 

i 

0.3656 

0.2449 

0,0230 

0.4406 

■ 

D| 

j 

0.5 


0.9 


‘Ability to detect differences between 8-port (or 4-port) averages. 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hkcl0001 
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